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Provvedimento 5 agosto 1999

“Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori 

esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario”

4.6 Tecniche di lavoro 

Allo scopo di ridurre l'esposizione a chemioterapici  antiblastici a 

livelli minimi e' necessario che gli operatori adottino comportamenti 

preventivi prestabiliti, durante le varie fasi della manipolazione. (…)

e)    Nella  ricostituzione  dei  farmaci  liofilizzati,  per evitare   spandimenti 

e nebulizzazioni, e' opportuno utilizzare siringhe con   attacco Luer 

Lock. In  alternativa,  puo'  essere  utilizzata  una   siringa  con  ago  da  

insulina  priva  di stantuffo per creare un   sistema a valvola che permetta 

l'equilibrio fra pressione  interna   ed  esterna  al flacone ed impedisca la 

nebulizzazione del farmaco   al momento dell'estrazione dell'ago della 

siringa. Ove disponibili   sono consigliabili  altri  dispositivi  quali  ad  

esempio  filtri idrofobici ed equalizzatori di pressione a camera di 

espansione. 
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D. LGS 81/2008 (EX 626)

Art. 235. 

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente 

cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare 

sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un 

preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato 

non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. 

2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o 

mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o 

l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un 

sistema chiuso purché tecnicamente possibile. 

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il 

datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori 

sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione 

non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito 

nell'allegato XLIII. 
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…relativamente all’operazione di ricostituzione dei farmaci, per evitare 

spandimenti e nebulizzazioni, essa deve essere fatta utilizzando siringhe 

con attacco “Luer Lock” e dispositivi che consentano di effettuare la 

preparazione in condizioni di isopressione, tramite l’impiego di filtri 

idrofobici da 0,22 mm di porosità.
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DEFINIZIONE DI SISTEMA CHIUSO

Linee guida internazionali NIOSH (National Institute for Occupational

Safety and Health) e ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy

Practitioners) definiscono un “Sistema chiuso” come

un sistema che impedisce MECCANICAMENTE scambi con l’esterno, 

inclusa la fuoriuscita di vapori contenenti farmaci 

(contaminazione chimica)

e 

al contempo impedisce l’ingresso di contaminanti microbiologici dentro il 

sistema.

(contaminazione microbiologica)
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COMPONENTI DI UN SISTEMA CHIUSO: Perforatori/Spike

C/S sistema di aggancio (anti-disconnessione)

C/S Filtro antibatterico (equalizzazione delle pressioni)

Valvola di sicurezza bi-direzionale (sistema auto-sigillante)

C/S sistema contenimento vapori (valvole monodirezionali)
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COMPONENTI DI UN SISTEMA CHIUSO: Connettori

-Assenza di aghi

-Connessione siringhe luer-lock – perforatore/spike

-Valvole bi-direzionali

-Sistema anti-disconnessione

-Autosigillanti

siringa

Perforatore/spike
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COMPONENTI DI UN SISTEMA CHIUSO: Codini

-Preparazione e somministrazione

-Perforatore 2 vie con filtro 

-Raccordo ad Y con valvola auto sigillante

-Clamp stringitubo

-C/S filtro

siringa

Diluente Deflussore
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COMPONENTI DI UN SISTEMA CHIUSO: Filtro

- RCP

- Foglio di lavoro 

- Sterile, apirogeno

- Materiale: PES

- Caratteristiche: A basso legame proteico 

- Dimensioni pori: 0,2 o 0,22 o 1,2 mcm



COMPONENTI DI UN SISTEMA CHIUSO: Filtro
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COMPONENTI DI UN SISTEMA CHIUSO: Deflussori
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Requisiti

1. Dichiarazione di conformità alla normativa vigente

direttiva 93/42/CE (recepita dal D. Lgs 46/97) e s.m.i. secondo la 

direttiva 2007/47/CE (recepita dal D.Lgs. 37/10)

2. Certificazione CE e ISO

3. Dichiarazione di assenza lattice

4. Dichiarazione di biocompatibilità

- Citotossicità

- Test emolisi

- Test di irritazione intracutanea

- Test di iniezione sistemica acuta

- Test di sensibilizzazione cutanea..

- Test compatibilità con i farmaci ct
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Requisiti

1. Dichiarazione di conformità alla normativa vigente

direttiva 93/42/CE (recepita dal D. Lgs 46/97) e s.m.i. secondo la 

direttiva 2007/47/CE (recepita dal D.Lgs. 37/10)

2. Certificazione CE e ISO

3. Dichiarazione di assenza lattice

4. Dichiarazione di biocompatibilità

5. Dichiarazione di mantenimento della sterilità

6. Istruzioni uso

7. Scheda tecnica
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Dati identificativi

- REF

- NUMERO DI LOTTO

- SCADENZA

DISPOSITIVO-VIGILANZA
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INFUSORI ELASTOMERICI

Sono dispositivi medici monouso per l’infusione continua e costante di

farmaci in soluzione per via sottocutanea, endovenosa e se specificato

dalla ditta produttrice, anche per via peridurale perineurale o arteriosa.

Possono avere “velocità di flusso costante“ quando la VELOCITA’ DI

FLUSSO NOMINALE e la durata o TEMPO DI EROGAZIONE NOMINALE 

sono fisse e indicate su ogni singolo dispositivo e riportate in scheda

tecnica.

Possono essere a “velocità di flusso variabile” quando si può variare la

velocità di erogazione del farmaco in corso di terapia scegliendole tra

possibili velocità indicate dal fabbricante
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INFUSORI ELASTOMERICI

Provvisti di un serbatoio in materiale biocompatibile, per il quale le aziende 

produttrici forniscono informazioni di compatibilità/stabilità per ogni singolo 

principio attivo.

La velocità di flusso è influenzata da parametri che possono far variare la 

durata del tempo dell’infusione e la quantità di farmaco somministrata al 

paziente nell’unità di tempo:

1. Il Volume di riempimento del serbatoio: l’erogazione è pari alla velocità 

di flusso nominale quando riempito tra l’ 80% e il 100% del volume 

nominale; se il sistema elastomerico è sotto-riempito la velocità di flusso 

potrebbe aumentare.

2. La Viscosità della soluzione: spesso la velocità di flusso nominale è 

calcolata considerando l’uso di una soluzione di glucosio al 5%; tale 

velocità viene aumentata di circa il 10% quando viene usata soluzione 

fisiologica.

3. La Temperatura è un altro parametro che potrebbe provocare la 

variazione d’infusione.

4. La Posizione: la velocità di flusso sarà ottimale quando il serbatoio 

elastomerico con la

soluzione è posizionato alla stessa altezza dell’estremità distale del 

deflussore.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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